
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych wraz ze środkiem do dezynfekcji
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych wraz ze środkiem do dezynfekcji skutecznym wobec bakterii, wirusów, grzybów, spor (forma przetrwalnikowa bakterii) w obszarze medycznym. 
Proszę o podanie wszystkich parametrów dotyczących proponowanego towaru:   ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Inne wymagania: 
1. 
Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.
2.

Na terenie Polski musi znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

3.

W okresie trwania rozszerzonej rękojmi/gwarancji, Kontrahent w cenie sprzedaży towaru zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych (o ile są wymagane dla towaru).

………………………………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania potencjalnego oferenta 
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